DIRETORIA DE ADMINIS'I_'RACAO DE MATERIAIS
DIVISAO DE MANUTENGAO EM EQUIPAMENTOS
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO DE ADMINISTRAGAO

TERMO DE REFERENCIA

PRESTAGCAO DE SERVIGO CONTINUO SEM DEDICAGAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA

1. DO OBJETO

1.1. Contratagdo de servigos continuados para manutengdo corretiva, preventiva e
fornecimento de laudos em equipamentos laboratoriais, com fornecimento de pecgas de
reposi¢ao e componentes, conforme Termo de Referéncia.

1.1.1. BALANCA SEMI-ANALITICA, BALANCA ANALITICA, MANTA AQUECEDORA,
CHAPA AQUECEDORA, AGITADOR MAGNETICO (SEM AQUECIMENTO),
AGITADOR MAGNETICO COM AQUECIMENTO, AGITADOR MECANICO
LABORATORIAL (ATE 50 LITROS), MESA AGITADORA/ SHAKER (SEM
REFRIGERAGAO), MESA AGITADORA/ SHAKER COM REFRIGERACAO,
SISTEMA DE PURIFICACAO DE AGUA POR OSMOSE REVERSA,
DESTILADOR DE AGUA, ULTRAPURIFICADOR DE AGUA, DEIONIZADORES,
PHMETRO DE BANCADA, PHMETRO PORTATIL, CONDUTIVIMETRO DE
BANCADA, CONDUTIVIMETRO PORTATIL, ANALISADOR DE UMIDADE POR
INFRA-VERMELHO, MEDIDOR DE UMIDADE DE GRAOS, BANHO SECO,
BANHO  ULTRATERMOSTATIZADO, MICROSCOPIO  MONOCULAR,

MICROSCOPIO MONOCULAR NIKON/LEICA/OLYMPUS/ZEISS,
MICROSCOPIO BINOCULAR, MICROSCOPIO BINOCULAR
NIKON/LEICA/OLYMPUS/ZEISS, MICROSCOPIO TRINOCULAR,
MICROSCOPIO TRINOCULAR NIKON/LEICA/OLYMPUS/ZEISS,
MICROSCOPIO INVERTIDO, MICROSCOPIO INVERTIDO

NIKON/LEICA/OLYMPUS/ZEISS, MICROSCOPIO METALOGRAFICO
NIKON/LEICA/OLYMPUS/ZEISS, MICROSCOPIO METALOGRAFICO,
ESTEREOMICROSCOPIO/ LUPA (exceto microscopios de varredura eletrénica),
FORNO MUFLA, EVAPORADOR ROTATIVO, BOMBA DE VACUO
LABORATORIAL.

1.2. A quantidade de equipamentos estimada mensalmente para manutencao € a seguinte:

Tipode |y lorbaseem | \_{t_a;l_ﬁor_” Valormensal |  Valoranual
7 pacast LRI HNIANG ' Sk R e U

| Rs 6167 | Rs 92500 | Rs

t | Rs 18167 | Rs 363333 | R
‘Analitica BDI 28,33  R$ 932556 | 111.906,67
Balanga Analitica RS 9767 | R$ 48833 | RS 586000
; Balanga Analitica | Corretiva 15 RS 250,00 R$ 3.750,00 | R$ 4500000

~ Balanga Analitica 'F‘?é’;i‘;;";::w RS 750000 | BDI28,33% | RS 962500 | R$ 11550000

~ VALOR GLOBAL ANUAL DO ITEM 1 | RS 33296667
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Manta Aquecedora Preventiva 4 R$ 49,33 RS 197,33 RS 2.368,00
Manta Aguecedora Corretiva 4 R$ 75,00 R$ 300,00 RS 3.600,00
Manta Aquecedora F°é"°°*""9“‘° RS 60000 | BDI2833% | R$ 770,00 | RS 9.240,00
2 e pecas
Chapa Aquecedora Preventiva 4 R$ 861,67 RS 246,67 RS 2.960,00
Chapa Aquecedora Corretiva 4 RS 14233 R$ 569,33 R$ 6.832,00
Chapa Aquecedora F°g"“*“"°“‘° RS 113867 | BDI2833% | RS 146129 | R$ 17.535,47
e pegas
VALOR GLOBAL ANUAL DO ITEM 2 R$ 42.535,47
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Sistema de
Purificagéo de Agua Preventiva 3 RS 96,67 R$ 290,00 R$ 3.480,00
por Osmose Reversa
Sistema de
Purificagdo de Agua Corretiva 3 RS 236,67 RS 710,00 RS 8.520,00
por Osmose Reversa
Sistema de )
Purificagdo de Agua F°é’;e°;m::t° RS 142000 | BDI2833% | R$ 182233 | RS 21.868,00
por Osmose Reversa peg
Destilador de Agua Preventiva R$ 81,67 R$ 245,00 RS 2.940,00
Destilador de Agua Corretiva 3 R$ 313,33 RS 940,00 RS 11.280,00
Destilador de Agua F°g:°:;";::‘° RS 1.880,00 | BDI2833% | R$ 241267 | RS 28.952,00
U“’”‘j{':f:“' 9 | Ppreventiva 2 R$ 18167 | RS 36333 | R$ 4.360,00
U'“ap”A"gﬂS:“’ 4 | Cometiva 2 RS 40000 | R$ 80000 | RS 9.600,00
Ultrapurificador de | Fornecimento
Agua de pecas R$ 1.600,00 BDI 28,33% R$ 2.053,33 R$ 24.640,00
Deionizadores Preventiva 2 RS 71,67 RS 143,33 RS 1.720,00
Deionizadores Corretiva 2 RS 236,00 RS 472,00 R$ 5.664,00
L Fornecimento o,
Deionizadores de pecas RS 944,00 BDI 28,33% R$ 1.21147 RS 14.537,60
VALOR GLOBAL ANUAL DO ITEM 4 R$ 137.561,60
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Banho Seco Preventiva 3 R$ 118,33 R$ 355,00 R$ 4.260,00
Banho Seco Corretiva 3 RS 273,33 RS 820,00 RS 9.840,00
Fornecimento
Banho Seco de pecas R$ 1.640,00 BDI 28,33% RS 2.104,67 RS 25.256,00
6 Banho :
Uhratermostatizado Preventiva 3 RS 14267 RS 428,00 RS 5.136,00
Banho Corretiva 3 RS 625,00 RS 187500 | R$ 22.500,00
Ultratermostatizado ’ o R
Banho Fornecimento
Ultratermostatizado de pecas R$ 3.750,00 BDI 28,33% R$ 4.812,50 R$ 57.750,00
VALOR GLOBAL ANUAL DO ITEM & R$ 124.742,00
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Forno Mufla Preventiva 3 R$ 123,33 4.440,00
Forno Mufla Corretiva 1 R$ 310,00 RS 310,00 RS 3.720,00
Fornecimento o
Forno Mufla de pecas RS 620,00 BDI 28,33% RS 795,67 RS 9.548,00
Evaporador Rotativo Preventiva 3 RS 72,50 R$ 217,50 RS 2.610,00
Evaporador Rotativo Corretiva 2 R$ 450,00 R$ 900,00 RS 10,800,00
8 . ——
. Fornecimento 0,
Evaporador Rotativo de pecas RS 920,00 BDI 28,33% R$ 1.180,67 RS 14.168,00
Bomba de Vacuo .
Laboratoral Preventiva 2 R$ 68,33 R3 136,67 R$ 1.640,00
Bomba de Vacuo ;
Labaratorlal Corretiva 1 R$ 306,67 RS 306,67 RS 3.680,00
Bomba de Vécuo Fornecimento o
Labosatorial de pecas RS 920,00 BDI 28,33% R$ 1.180,67 R3 14,168,00
VALOR GLOBAL ANUAL DO ITEM 8 R$ 64.774,00
J

(") O valor de referéncia das pegas nao pode ser alterado (coluna 5). Na proposta devera ser acrescido ao valor de
referéncia das pegas o BDI e compora o valor final de cada item. A n&o inclusdo do valor das pegas na proposta
invalidara a planilha. Ex: valor de referéncia das pegas R$ 100,00, percentual do BDI proposto pela licitante 10%,
proposta mensal de pegas = R$ 110,00.

(**) O valor méximo de BDI (lucro, custos indiretos e tributos) permitido foi obtido através de média pesquisada entre
fornecedores, o percentual ndo podera ser maior, e pode ser menor até negativo. A contratada devera apresentar a
nota eletrénica de compra das pecas emitida pelo fornecedor para comprovagéo do valor pago.

1.3.

1.4.

1.5.

Os servigos serdo executados por demanda, néo existe pagamento fixo mensal, a
Universidade ndo garantirda quantidade minima de solicitagdes. A contratada somente
recebera pelos servigcos executados e aprovados pela fiscalizagio.

A quinta coluna da planilha do item 1.2. indica a quantidade estimada de servicos
mensais e o valor de referéncia para pecas, este valor ndo podera ser alterado, na
proposta o licitante devera acrescentar o BDI e devera compor o prego final do item. A
contratada somente recebera pelas pegas utilizadas apés autorizagio dos fiscais de
contrato e demais instrugdes conforme este termo de referéncia.

Quando um item for encaminhado para manutengéo e este nao apresentar condigdes
de recuperagdo a contratada néo recebera pelo servigo de manutengdo corretiva ou
preventiva. Podera a contratante solicitar um laudo de avaliagdo técnica com todo
documental comprovando a inviabilidade de reparo do equipamento. Por este laudo a
contratada recebera % do valor adjudicado no item para o servigo de manutengao
corretiva. O equipamento mesmo sem condigées de reparo devera ser devolvido
montado nas mesmas condigdes em que foi retirado para a prestacdo do servigo. O
laudo devera ser assinado pelos responsaveis técnicos da empresa e fornecido em duas
vias. A contratante pode se abster destes laudos sempre que entender que este é
desnecessario. A contratante ndo garantird quantidade minima de laudos para
equipamentos sem condigdes de reparo.

2. LOCALIZAGAO DOS EQUIPAMENTOS:

2.1.

Os equipamentos especificados no item 1.1. deste termo de referéncia, deverdo ser
retirados e entregues na Divisdo de Manutengcdo em Equipamentos na Avenida
Amazonas, 1750 Bloco 2 “O" Campus Umuarama, Uberlandia/MG, exceto
equipamentos que ndo podem ser retirados do local ou que o transporte ocasione
dano ao equipamento ou ao servigo realizado.
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Devido a quantidade e sensibilidade dos equipamentos do grupo 7, é recomendado que
a manutengao preventiva seja realizada nos laboratérios em que se encontram, sendo
que a maioria destes equipamentos estdo nos seguintes locais:

2.2.1.1. Campus Umuarama — Av. Para, 1720, Bairro Umuarama — Uberlandia - MG:

2.2.1.2. Campus Santa Ménica — Av. Jodo Naves de Avila, 2121, Bairro Santa Ménica
— Uberlandia - MG;

2.2.1.3. Campus do Gléria — Localizada no entroncamento da BR-050 com a BR-365, -
Uberlandia-MG;

3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.
3.6.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Contratar empresas especializadas em manutengéo nos equipamentos citados no item
1.1. deste termo de referéncia, para atender a todos os érgdos académicos e
administrativos desta Universidade, que utilizam estes equipamentos para fins de
ensino, pesquisa e extensao.

A instituicdo nao dispde em seu quadro funcional, profissionais para o atendimento da
demanda de servigos de manutencéo corretiva e preventiva desses equipamentos e
pela dificuldade de aquisicao de pegas originais para realizagdo dos servicos.

Proporciona agilidade no atendimento e reposi¢édo dos equipamentos que estdo em
manutencao.

Evita estocagem de grande quantidade de pegas de reposicdo ao executar a
manutengao interna.

Facilita o controle da qualidade e da garantia dos servicos executados pela contratada.

A manutengdo de todos os equipamentos do item 1.1. deste termo sdo de extrema
necessidade para a instituicdo, sem a manutengéo os equipamentos tem sua vida Util
reduzida causando prejuizos para as atividades e para a instituigdo que tera que adquirir
novos equipamentos para que as atividades nao sejam prejudicadas.

HABILITAGAO
4.1.

Além da documentagéo necessaria, conforme legislagéo vigente, Sistema Unificado de
Cadastramento de Fornecedores - SICAF e edital, a(s) LICITANTE(s) devera(o)
apresentar a seguinte documentagao complementar:

Atestado ou declaragdo de capacidade técnica-operacional, expedido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, em nome da LICITANTE, que comprove a aptid&o
para desempenho de atividade pertinente e compativel em natureza e quantidades com
o objeto da contratagao.

Comprovagéo de que a LICITANTE possui Responsavel Técnico, com formacéo na
area afim (Técnico em Eletrénica, eletromecanica ou correspondente), devidamente
comprovado com registro de inscrigdo por entidade competente, para prestar servigos
de manutengéo em todos os equipamentos descritos neste termo de referéncia.

Comprovacéo de que a LICITANTE possui Responsavel Técnico, com formagio
superior na area afim (Engenheiro Eletricista, Eletronico), devidamente comprovado
com registro de inscricdo por entidade competente (Conselho Regional), para
assinatura das certificagdes e laudos técnicos conclusivo nos equipamentos que haja
esta necessidade.

Para apresentagdo de proposta para o item 1, a licitante devera apresentar
credenciamento junto ao INMETRO para manutengéo em balangas.
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A licitante devera apresentar declaragdo que possuir instalagdes prediais com

segurancga tais como: laje de forro, grades nas janelas e alarme com monitoramento 24
horas.

A licitante devera apresentar declaragdo atestando que a empresa possuir o
ferramental e instrumental exigido no item 19.17.

. REGIME DE CONTRATAGAO

5.1.

5.2.

A adjudicagao do objeto do contrato sera feita a licitante que ofertar o menor valor global
por item (que tera seu valor distribuido linearmente, se a proposta vencedora for 10%
menor, sera aplicado desconto de 10% em todos os itens dentro de cada item), a licitante
vencedora devera apresentar a proposta do item realinhando o valor das prestacées de
servigo de manutengao preventiva e corretiva, mantendo o valor de referéncia das pegas
acrescido do BDI.

Instrucédo para realinhamento da proposta:
No Item:

Soma-se o valor de todas as manutengdes corretivas e preventivas A1 o referencial de
pecas A2. A proposta que apresentar menor valor para soma de A1 e A2 sera a
vencedora do item.

Para o realinhamento da proposta soma-se os valores propostos das manutencdes
preventivas e corretivas B1. Calcula-se A1 subtraindo B1 como o valor da diferenga sera
encontrado o percentual que devera ser aplicado em todos os itens de manutencéo
preventiva e corretiva.

Exempilo:

Valor de referéncia do item:

Manutengéo Preventiva Manutengdo Corretiva Referencial Para Pecas
R$ 10.000,00 R$ 20.000,00 R$ 40.000,00

Simulagao de proposta:

Manutencao Preventiva Manutencgao Corretiva Referencial Para Pecas
R$ 6.000,00 R$ 18.000,00 R$ 52.000,00(BDI30%)

A1=R$ 30.000,00

B1=R$ 24.000,00

A1-B1= R$ 6.000,00 que equivale a um desconto de 20% devendo ser aplicado aos
itens de manutencao preventiva e corretiva dentro do item.

Manutencéo Preventiva Manutengéo Corretiva Referencial Para Pecas
R$ 10.000,00-20% R$ 20.000,00-20% R$ 40.000,00
R$ 8.000,00 R$ 16.000,00 R$ 52.000,00
Proposta alinhada em R$ 76.000,00.

A justificativa para se exigir o alinhamento da proposta é a restricao de jogo de planilha
onde e possivel aplicar um desconto maior nos itens de menor demanda prejudicando
assim a vantajosidade do contrato. No exemplo a manutencdo preventiva teve um
desconto de 40% quanto a corretiva apenas 10% se a demanda de corretivas de
determinado item for maior que as de preventiva a Instituigdo seria prejudicada. Quando
uma licitante aplica este desconto também pode ser prejudicada quando o item de maior
desconto for demando por mais vezes, assim prejudicando o andamento do contrato e
causando danos a Instituicao.
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Para justificar a solicitagao feita pelo menor valor global do item, considerou-se que
esses servicos de manutengdo sdo de natureza Unica, ou seja, que uma mesma
empresa especializada esta apta a realizar os servicos em todos os modelos dos
equipamentos do item.

O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data da
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos, até o limite de 60
(sessenta) meses a critério exclusivo da Contratante.

A separagéo de todo o objeto em itens, ocasiona aumento de custos com a fiscalizagdo
dos objetos dos contratos. A Universidade possui varios equipamentos em uma
diversidade macrométrica, com a multiplicagdo dos contratos ndo haveria mao de obra
suficiente para administrar um contrato por item. A fiscalizacdo técnica também fica
prejudicada pois para cada item seria necessario o tratamento com uma empresa
diferente. O objetivo de se agrupar itens & para a economicidade e viabilidade dos
contratos com a instituigao.

. DA CLASSIFICAGAO DOS SERVIGOS

6.1.

6.2

6.3.

O objeto a ser contratado € comum nos termos do paragrafo Gnico, do art. 1°, da Lei
10.520, de 2002.

Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271,
de 1997, constituindo-se em atividades materiais acessérias, instrumentais ou
complementares a area de competéncia legal do 6rgdo licitante, ndo inerentes as
categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

A prestagédo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administragao, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinacgao direta.

. NORMAS / EPI'S
5 P

A Licitante Vencedora devera atender no que couber, as diretrizes estabelecidas pela
Universidade denominada de “DIRETRIZES DE SAUDE E SEGURANCA DO
TRABALHQO", disponibilizadas abaixo.

DIRETRIZES DE SAUDE E SEGURANGA DO TRABALHO
CLAUSULA PRIMEIRA: OBJETIVO

1.1. Estabelecer diretrizes de Salude e Seguranga do trabalho a serem cumpridas por
LICITANTES, visando a prevencdo de incidente/acidente, exposicdes/doencas
ocupacionais.

1.2. A Licitante sera avaliada n&o s¢6 pela qualidade do seu servico, mas também por
sua atuagdo em SAUDE e SEGURANCA DO TRABALHO conforme a Legislacao
aplicavel dos presentes NR - Normas Regulamentares — Lei n° 6.514, de 22 de
Dezembro de 1977; PORTARIA n° 3.214, DE 08-06-1978.

1.3. As presentes normas s&o parte integrante do Contrato ou Proposta firmada com a
Licitante, sendo que a assinatura de tais documentos implica leitura e aceitagéo integral
das presentes normas.

CLAUSULA SEGUNDA: DEFINICOES
UFU - Para fins desta norma a UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA

LICITANTE — Toda pessoa fisica ou juridica prestadora de servigos e/ou fornecedora da
UFU.

PPRA — Programa de Prevencao de Riscos Ambientais
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CLAUSULA TERCEIRA: ABRANGENCIA
3.1. Esta norma se aplica as todas as LICITANTES pela UFU.

3.2. Todos os funcionarios das LICITANTES receberdo um treinamento de prevengao
de acidente do trabalho antes do inicio do trabalho, a ser ministrado pela Licitante.
Dependendo do tipo do servigo a ser executado, treinamentos adicionais poderao ser
requeridos a critério da UFU.

3.3. Em situagdes cujo servigo, for considerado critico, devera ser avaliado entre a
Licitante e o responsavel da UFU (SESET/UFU).

CLAUSULA QUARTA: OBRIGAGOES LEGAIS E CONTRATUAIS

4.1. A Licitante vencedora obriga-se a cumprir integralmente a Portaria 3214/78 do MTE
e suas alteragdes subsequentes, bem como, o que preceituam as presentes instrucoes
e todos os regulamentos relativos a Seguranga vigente na UFU.

4.2. A Licitante vencedora devera ter um Técnico de Seguranca do Trabalho
responsavel pela orientagdo na prevengéo de incidente/acidente do trabalho; PPRA —
Programa de Prevengao de Riscos Ambientais e quando o nimero de funcionarios e o
risco da atividade exigir conforme as NR — Normas Regulamentares da Portaria 3214/78
do MTE a Licitante devera manter um Técnico de Seguranga do Trabalho no local da
prestacdo de servico, Engenheiro de Seguranca do Trabalho e outros conforme
exigéncia da legislagao do Ministério do Trabalho.

4.3. EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO INDIVIDUAL - EPI:

4.3.1. A Licitante fornecera gratuitamente aos seus empregados, conforme a NR-6 da
Portaria 3214/78 do MTE, os EPIs designados como de sua responsabilidade, bem
como, treinamento inicial.

4.3.2. A Licitante devera manter listagem atualizada dos EPIs utilizados, bem como o
registro de recebimento assinado por cada funcionario para cada item recebido.

4.3.3. Nao sera admitido o uso de EPI danificado, contaminado ou com qualquer outra
condig&o proibitiva.

4.3.4. Caso a UFU venha a fornecer EP| a empregados e/ou prepostos da Licitante,
motivado por descumprimento desta norma cobrara o ressarcimento dos valores gastos
com acréscimo de 100% em relagao ao valor de compra do EPI respectivo.

4.3.5. Condigao obrigatéria minima para executar servigos dentro das instalagées da
UFU € o uso de o6culos de seguranca e calgado de seguranca com biqueira de aco,
exceto eletricistas que devem usar calgados sem componentes metalicos. A utilizacao
destes dois EPIs & independente do risco a que estdo expostos os funcionarios da
Licitante.

4.3.6. Especial atengéo deve ser dedicada aos cintos de seguranca, os quais dever&o
ter talabartes duplos.

4.3.7. Para o usuério de éculos com lentes corretivas, sera permitido o uso de 6culos de
sobrepor ampla visdo, por um periodo maximo de 30 dias. Apds este prazo, somente
sera admitida a sua presenga em areas da UFU com o uso de éculos com lentes
corretivas especiais contra impactos.

4.3.8. Os EPIs a serem utilizados pelos funcionarios dever&o ser determinados pelo
dimensionamento de EPIs do PPRA - Programa de Prevencédo de Riscos Ambientais
ou Ordem de Servico da atividade a ser executada. Exemplos:

Soldador (méascara de solda, avental e luva de raspa, perneira, mascara semi-facial
contra fumos metalicos).

10
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* Eletricista (luva de borracha para alta tensdo, vestimentas e ferramentas em

conformidade com a NR-10).
4.4. PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL — PCMSO:

4.4.1. A Licitante deveré elaborar e implantar o PCMSO - Programa de Controle Médico
e Saude Ocupacional conforme disposto na NR-7 da Portaria 3.214/78 do MTE e
disponibilizar copia a UFU.

4.4.2. Todos empregados a servigo da Licitante deverdo possuir Atestado de Salde
Ocupacional dentro do prazo de validade.

4.4.3. A Licitante devera manter no servico médico da UFU lista atualizado de
Clinicas/Hospitais credenciados para atendimento de emergéncia de seus funcionarios.

4.5. PROGRAMA DE PROTECAO RESPIRATORIA — PPR:

4.5.1. Servigos que requerem utilizagao de Protegao Respiratoria pela Licitante deveréo
obedecer a instrugdo n°1, de 11 de abril de 1994, do Ministério do Trabalho, que
estabelece que toda LICITANTE que utiliza Equipamento de Protecdo Respiratéria
como forma de proteger ou amenizar a exposicdo do trabalhador a riscos quimicos na
forma de poeira, fumo, nevoa, neblinas, gases, vapores, ou deficiéncia de oxigénio deve
implementar um PPR.

4.6. PROGRAMA DE PREVENCAO DE RISCOS AMBIENTAIS — PPRA:

4.6.1. Visando a protecéo de todos os seus trabalhadores expostos a riscos ambientais,
a Licitante devera elaborar um PPRA especifico para aonde venha a executar
atividades, conforme estabelece a NR-9, da Portaria 3214/78 e disponibilizar copia a
UFU.

4.7. PROGRAMA DE CONDIGOES E MEIO AMBIENTE DO TRABALHO — PCMAT:

4.7.1. Para servigos de Construgao Civil com 20 ou mais funcionarios, a Licitante devera
elaborar o PCMAT - Programa de Condigdes e Meio Ambiente no Trabalho conforme
exigido na NR-18. Em todas as construgdes civis, mesmo aquelas com menos de 20
funcionarios, deverao ser observados as exigéncias contidas na NR-18.

4.7.2. Fica estipulada a Multa de 1% sob o valor global do contrato a ser paga pela
Licitante se por motivo de inspecdo do SESET/UFU for flagrado pela UFU, funcionarios
da Licitante prestando servico na UFU sem os EPls— Equipamento de Protegao
Individual ou EPCs — Equipamento de Protecdo Coletivo.

CLAUSULA QUINTA: UTILIZACAO DE PRODUTOS QUIMICOS

5.1. A UFU reserva o direito de rejeitar o uso de qualquer produto quimico em suas
dependéncias que possa causar acidente com risco a saude dos servidores da
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA - UFU.

CLAUSULA SEXTA: LIQUIDOS INFLAMAVEIS

6.1. O uso de Liquidos Inflamaveis devera seguir o procedimento operacional de
estocagem e manuseio de Liquidos Inflamaveis: PPRA - Programa de Prevencao dos
Riscos Ambientais; NR20 - Liquidos Combustiveis e inflamaveis e NR23 - Protegéo
Contra Incéndio.

CLAUSULA SETIMA: SERVIGOS FORA DO HORARIO ADMINISTRATIVO.

7.1. A realizagao de servigos fora do horario administrativo, feriados e finais de semana,
devera ser precedida de autorizagdo formal da UFU. O nao cumprimento desta
recomendagdo impossibilita a entrada dos funcionarios da Licitante nas dependéncias
da UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA - UFU.

CLAUSULA OITAVA: AUTORIZACOES
11
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8.1. ATR - Autorizagéo para Trabalho de Risco: E obrigatéria a emissdo de ATR antes
do inicio de cada servigo para as atividades listadas abaixo:

8.1.1. Trabalho em Altura/telhado (acima de 2m); Servigo a quente; Abertura de linha:
Escavacéo; Eletricidade; Bloqueio/Etiquetagem de energias potencialmente perigosas.

8.2. Autorizagao para entrada em local confinado:

8.2.1. Entrada em local confinado requer uma autorizagdo especifica emitida pelo
departamento SESET/UFU (de Seguranga do Trabalho) da UFU.

8.2.2. Todos os funcionarios que forem entrar em local confinado deverdo estar
treinados e certificados, aptos e equipados para execugdo destes servicos conforme
determina a NR-33.

8.2.3. O Atestado de Saude Ocupacional do funcionario que entrara em Espago
Confinado devera atestar a capacidade fisica deste para adentrar em tais locais.

8.2.4. Todos os equipamentos de medigdo de condigdes atmosféricas para trabalho em
espacos confinados deverdo possuir certificado de calibragdo dentro do prazo de
validade.

CLAUSULA NONA: ELETRICIDADE

9.1. A Licitante devera seguir integralmente os itens da NR-10, dentre eles, mas nao
limitados a:

E proibido deixar cabos elétricos sem prote¢ao estendidos no piso onde haja transito de
veiculos.

Painéis elétricos, “plugs”, tomadas e fiagdes devem ser adequadas a carga elétrica e a
classificacao elétrica da area.

Qualquer ligagéo elétrica acima de %2 HP devera ser consultada e autorizada por um
eletricista da UFU.

CLAUSULA DECIMA: ATENDIMENTO, COMUNICAGAO E ANALISE DE ACIDENTE

10.1. Na eventualidade de um ACIDENTE DE TRABALHO a Licitante deve relatar por
escrito em até 24h do ocorrido a UFU (SESET/UFU), bem como emitir CAT até o
primeiro dia Util apés o acidente, encaminhando copia ao Setor de Seguranca do
Trabalho (SESET/UFU) da UFU,

10.2. A Licitante devera realizar a investigag&o do acidente no prazo maximo de 10 dias
apos a ocorréncia com a participagéo do Setor de Seguranca do Trabalho (SESET/UFU)
da UFU.

10.3. As Agdes Corretivas definidas nas investigagdes serdo acompanhadas, constando
um plano de ac&o (acdo a ser executada, data resolugéo, responsavel e situagao atual).

10.4. O acidentado devera ser atendido no pronto socorro mais préximo ou em outro
estabelecimento (HOSPITAL) conveniado pela Licitante.

10.5. Dependendo da lesdo, se houver necessidade de remogdo para servicos
especializados, os custos serdo cobertos pela Licitante. O transporte do acidentado
devera ser feito por veiculo (ambulancia ou atendimento de emergéncia — Corpo de
Bombeiros) credenciado com profissionais habilitados e treinados para este tipo de
atendimento com o acompanhamento da Licitante.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: ORGANIZACAO E LIMPEZA

11.1. A Licitante deve manter suas instalagées administrativas e operacionais, em bom
estado de organizagao, ordenagéo, conservagéo, higiene, limpeza e seguranca.

11.2. Apés a execugdo do servico a Licitante devera limpar a area destinando
corretamente todos os residuos e sobras de materiais, bem como retirar equipamentos
utilizados.

11.3. A Licitante que realiza obra de construcdo civil & responsavel por destinar os
residuos (entulhos) de acordo com a Resolugdo CONAMA 307/2002.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: REQUISITOS DE SEGURANCA E MEIO AMBIENTE.
12.1. E proibida a queima de qualquer tipo de residuo ou material.

12.2. E proibido descartar qualquer residuo liquido, perigoso ou ndo, nas redes de
esgoto ou aguas pluviais.

12.3. O uso de moto serra é permitido desde que a Licitante comprove registro da
mesma no IBAMA conforme requerido por lei. O corte de &rvores, total ou parcial, devera
ser previamente autorizado pela PREFEITURA UNIVERSITARIA.

12.4. Nenhum residuo, perigoso ou néo, podera ser descartado sobre ou sob o solo.

12.5. Na eventualidade de causar qualquer impacto ambiental nao previsto durante a
execucao do servigo, a Licitante devera comunicar imediatamente ao (SESET/UFU)
Setor de Seguranga do trabalho da UFU para que sejam tomadas as medidas cabiveis.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: PREVENCAO DE INCENDIOS.

13.1. Os produtos inflamaveis deveréo ser armazenados em locais isolados, longe de
qualquer fonte de calor, com sinalizacao indicando a presenca de produtos inflamaveis.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: SESET/UFU

14.1. O SESET - Setor de Seguranca do Trabalho, através de seus Técnicos,
Engenheiros e Médicos de Seguranca do Trabalho em visita de inspecdo nas
dependéncias onde a Licitante esteja prestando servico dentro da UNIVERSIDADE
FEDERAL DE UBERLANDIA, terdo o poder de decisdo e autoridade para instruir e
corrigir os empregados da Licitante, podendo paralisar servicos em condigcdes de risco
grave e iminente ou situagbes que ndo estejam em conformidade com a legislagao
vigente.

14.2. A Licitante também tem a responsabilidade de certificar-se gue os seus
funcionarios estejam trabalhando com comportamento seguro, incluindo, mas nao se
limitando a utilizacéo de EPI.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: SUBCONTRATACAO
15.1. Nao sera permitida subcontratagdes.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: SUSPENSAO DOS TRABALHOS POR MOTIVO DE
SEGURANCA PELO EMPREGADO

16.1. Qualquer empregado a servigo da Licitante podera, sem medo de represadlias,
solicitar a suspensdo de um servico onde se evidencie risco iminente, ameacgando a
Seguranga de pessoas, materiais, equipamentos ou meio ambiente. O supervisor da
Licitante devera comunicar o departamento de Seguranga do trabalho (SESET/UFU) da
UFU, porém a UFU podera receber as solicitagbes diretamente dos empregados da
CONTRATADA caso haja receio de que a comunicagao ao supervisor da contratada
nao evite o risco de dano.

16.2. As atividades somente ser&o reiniciadas apés a correcio dos desvios e avaliacao
do Setor de Seguranc¢a do Trabalho (SESET/UFU) da UFU, sem 6nus para a UFU.
' 13
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CLAUSULA DECIMA SETIMA: OBRIGAGCOES ADICIONAIS DA LICITANTE

17.1. Assegurar-se de que cada um de seus empregados possua a qualificacio técnica
minima exigida e esteja treinado nas praticas de trabalho com seguranga.

17.2. Apresentar a UFU, mensalmente a estatistica de seguranga.
17.3. Aplicar treinamento inerente a atividade de cada empregado.

17.4. Fornecer @ UFU antes de iniciar o servigo: Declaracdo escrita assinada pelos
representantes da Licitante de que as habilidades dos seus empregados atendam aos
requisitos necessarios para execugao das tarefas:

17.5. FISPQ - Ficha de Informag&o de Seguranga de Produto Quimico dos produtos a serem
utilizados nos servigos dentro da UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA - UFU,
quando pertinente e exigido pela UFU.

8. FORMA DE PRESTAGAO DOS SERVICOS

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

A Manutengao Preventiva tem por objetivo evitar a ocorréncia de defeitos em todos os
componentes dos equipamentos, conservando-os dentro dos padrées de
operacionalidade e seguranga e em perfeito estado de funcionamento. Tem ainda a
finalidade de conduzir os equipamentos manutenidos a uma operagdo mais préxima
possivel das condigdes de projeto, com melhor eficiéncia e menor consumo de energia,
insumos e mantendo suas condi¢gdes de uso. Essa manutengao deve ser executada
conforme detalhamento para cada item deste projeto.

A Manutengéo Corretiva tem por objetivo o restabelecimento ou readequacdo dos
componentes dos equipamentos descritos neste termo de referéncia, colocando-os em
condigbes ideias de funcionamento, eliminando defeitos mediante a execucgdo de
regulagens, ajustes mecanicos e eletrénicos, mao de obra com a substituicdo de pecas,
componentes e/ou acessorios que se apresentem danificados, gastos ou defeituosos,
entre outros procedimentos que se facam necessarios. Estes procedimentos deverdo
ser atestados por meio de laudo técnico especifico, assinado pelo técnico responsavel
da contratada, o qual devera conter todas as informagdes pertinentes ao servico.

Os servigos deverao atender as exigéncias das instrugdes conforme:

Lei 6360/76 — Vigilancia Sanitaria — MS: Dispde sobre a vigilancia sanitaria a que ficam
sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacéuticos e correlatos,
cosmeticos, saneantes e outros produtos, e da outras providéncias.

DECRETO 8.077/2013 — Regulamenta Lei 6360/76.

ANVISA RDC 16/13 — Aprova o Regulamento Técnico de Boas Praticas de Fabricacédo
de Produtos Médicos e Produtos para Diagnéstico de Uso In Vitro e da outras
providéncias.

ANVISA RDC 56/01 — Requisitos Essenciais de Seguranca Hospitalar.
Portaria INMETRO n\272 236-1994.
Detalhamento do servigo a ser executado nos equipamentos:

8.4.1. Balangas (Semi-Analiticas e Analiticas) até 30 kg

8.4.1.1. Manutengdo Preventiva: Testes de Funcionamento, Verificacdo
Eletrénica, Verificagdo com Peso Padrao calibrado RBC, Ajuste (sem
abertura e rompimento do lacre), Ajuste de excentricidade (quando
possivel), Limpeza.
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8.4.1.2. Manutengdo Corretiva: Revisdo geral, Testes de funcionamento,
Verificagdo Eletrénica, Verificagdo com Peso Padrio, Ajuste de
excentricidade, Limpeza, Ajuste com rompimento do lacre, Troca do
lacre do Inmetro, Troca do adesivo do Inmetro, Desmontagem,
Limpeza e conserto da célula de carga, Servigo de troca de pegas,
Incluso: troca de fiagao, fusiveis, plug AC (quando necessario).

Manta Aquecedora, Chapa Aquecedora, Agitador Magnético com
Aquecimento, Banho Maria sem Agitagido, Banho seco e
Ultratermostatizado.

8.4.2.1. Manutengao Preventiva: Verificagdo de funcionamento, Verificagéo
Eletrénica, Verificagdo do Conjunto de Aquecimento, Verificagdo
com Termometro de Referéncia, Limpeza.

8.4.2.2. Manutencgao Corretiva: Revisao geral, Verificagao de funcionamento,
Verificagdo Eletronica, Verificagdo do Conjunto de Aquecimento,
Verificaggo com  Termémetro de Referéncia, Limpeza,
Desmontagem, Servico de troca de pegas e componentes
eletronicos, Servico de ajuste do termostato ou sensor de
temperatura, Incluso: troca de fiacdo, fusiveis, plug AC (quando
necessario).

Agitador Magnético sem Aquecimento

8.4.3.1. Manutengéo Preventiva: Verificagdo de funcionamento, Verificagao
Eletrénica, Limpeza.

8.4.3.2. Manutengao Corretiva: Revisao geral, Verificaco de funcionamento,
Verificagéo Eletrénica, Limpeza, Desmontagem, Servigo de troca de
pecas e componentes eletrénicos, Incluso: troca de fiagdo, fusiveis,
plug AC (quando necessario).

Sistema de Purificacdo de Agua por Osmose Reversa,
Ultrapurificador de Agua.

8.4.4.1. Manutengéo Preventiva: Verificagdo de funcionamento, Verificagao
Eletronica, Verificagao visual do estado dos filtros, Verificagdo do
sensor de condutividade com condutivimetro de referéncia, Limpeza.

8.4.4.2. Manutengao Corretiva: Reviséo geral, Verificacao de funcionamento,
Verificagdo Eletrénica, Verificagdo visual do estado dos filtros,
Verificagdo do sensor de condutividade com condutivimetro de
referéncia, Limpeza, Desmontagem, Servigo de troca de pecas e
componentes eletrénicos, Servico de trocas de membranas e refis,
Servigo de desinfecgdo e limpeza do sistema e reservatorio com
solugéo biocida, Incluso: troca de fiagao, fusiveis, plug AC (quando
necessario).

Destilador de Agua

8.4.5.1. Manutengao Preventiva: Verificagdo de funcionamento, Verificacao
Eletronica, Verificagdo da condutividade da &gua de saida com
condutivimetro de referéncia, Limpeza.

8.4.5.2. Manutengao Corretiva: Revisao geral, Verificacio de funcionamento,
Verificagdo Eletronica, Verificagdo da condutividade da agua de
saida com condutivimetro de referéncia, Limpeza, Desmontagem,
Servigo de troca de pegas, Servigo de trocas de resisténcia, Incluso:
troca de fiagéo, fusiveis, plug AC (quando necessério).
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b

Deionizador

8.4.6.1. Manutencdo Preventiva: Verificagéo de funcionamento, Verificagdo
Eletrénica, Verificagdo da condutividade da agua de saida com
condutivimetro de referéncia, Limpeza.

8.4.6.2. Manutengéo Corretiva: Revisdo geral, Verificagdo de funcionamento,
Verificagdo Eletrénica, Verificagdo da condutividade da agua de
saida com condutivimetro de referéncia, Limpeza, Desmontagem,
Servigo de troca de pecgas, Servigo de trocas de refil, Incluso: troca
de fiagéo, fusiveis, plug AC (quando necessario).

pHmetro de Bancada e Portatil

8.4.7.1. Manutengao Preventiva: Verificagido de funcionamento, Verificacdo
Eletrénica, Verificagdo do Eletrodo com solugdo tampao, Verificagéo
do pHmetro com simulador de pH, Limpeza.

8.4.7.2. Manutengéo Corretiva: Revisdo geral, Verificagao de funcionamento,
Verificagdo Eletrénica, Verificagao do Eletrodo com solugéo tampéao,
Verificagdo do pHmetro com simulador de pH, Limpeza,
Desmontagem, Servico de troca de pegas e componentes
eletronicos, Servigo de troca do eletrodo, Servico de troca de solugéo
interna do eletrodo, Incluso: troca de fiagdo, fusiveis, plug AC
(quando necessario).

Condutivimetro de Bancada e Portatil

8.4.8.1. Manutengao Preventiva: Verificagdo de funcionamento, Verificacao
Eletrénica, Verificagdo do condutivimetro com simulador de mV,
Limpeza.

8.4.8.2. Manutencgao Corretiva: Reviséo geral, Verificagao de funcionamento,
Verificagao Eletronica, Verificagdo do condutivimetro com simulador
de mV, Limpeza, Desmontagem, Servico de troca de pecas e
componentes eletrénicos, Servigo de troca do eletrodo, Servigo de
troca de solugdo interna do eletrodo, Incluso: troca de fiagéo,
fusiveis, plug AC (quando necessario).

Analisador de Umidade por Infravermelho

8.4.9.1. Manutengao Preventiva: Verificagdo de funcionamento, Verificagdo
Eletronica, Verificagdo com Peso Padrao calibrado RBC, Ajuste (sem
abertura e rompimento do lacre), Limpeza.

8.4.9.2. Manutencao Corretiva: Revisdo geral, Verificagao de funcionamento,
Verificagao Eletronica, Verificagdo com Peso Padréo calibrado RBC,
Ajuste (sem abertura e rompimento do lacre), Limpeza, Ajuste com
rompimento e troca do lacre, Desmontagem, Servigo de limpeza e
conserto da célula de carga, Servicos de ajuste e conserto do sensor
de temperatura, Verificagdo com termémetro de referéncia, Servico
de troca de pegas, Incluso: troca de fiagao, fusiveis, plug AC (quando
necessario).

Medidor de Umidade de Grdos

8.4.10.1. Manutengao Preventiva: Verificagdo de funcionamento, Verificagdo
Eletronica, Verificagdo com Peso Padréo calibrado RBC, Verificagéo
com Cultura (grao) de referéncia, Verificagdo com termémetro de
referéncia, Limpeza
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8.4.10.2. Manutengao Corretiva: Revis&o geral, Verificagao de funcionamento,
Verificagdo Eletronica, Verificagdo com Peso Padrao calibrado RBC,
Verificagdo com Cultura (grdo) de referéncia, Verificagdo com
termometro de referéncia, Limpeza, Desmontagem, Servigo de
limpeza e conserto do conjunto de pesagem, Servicos de ajuste e
conserto do sensor de temperatura, Servigo de atualizagéo de curva,

Servico de troca de pegas, Incluso: troca de fiagdo, fusiveis, plug AC
(quando necessario).

Evaporador Rotativo

8.4.11.1. Manutengao Preventiva: Verificagdo de funcionamento, Verificagéo
Eletronica, Verificagdo das Vidrarias, Verificacdo do Banho de
aquecimento, Teste de funcionamento do sistema de vacuo,
Verificagdo com termdmetro de referéncia, Limpeza.

8.4.11.2. Manutengao Corretiva: Revis&o geral, Verificagao de funcionamento,
Verificagdo Eletronica, Verificagdo das Vidrarias, Verificagdo do
Banho de aquecimento, Teste de funcionamento do sistema de
vacuo, Verificagdo com termémetro de referéncia, Limpeza,
Desmontagem, Servico de limpeza e conserto do conjunto de
rotagado, Servigos de ajuste e conserto do conjunto de aquecimento,
Servigo de correcdo e vedagao das vidrarias, Servigo de troca de
pecas, vidrarias e mangueiras, Incluso: troca de fiagéo, fusiveis, plug
AC (quando necessario).

Bomba de Vacuo Laboratorial

8.4.12.1. Manutengdo Preventiva: Verificagcdo de funcionamento, Teste de
funcionamento do sistema de vacuo, Limpeza.

8.4.12.2. Manuteng&o Corretiva: Revis&o geral, Verificagdo de funcionamento,
Teste de funcionamento do sistema de vacuo, Limpeza,
Desmontagem, Servigo de troca de pegas, selos, vedagdes e filtros,
Incluso: troca de fiagao, fusiveis, plug AC (quando necessario).

Agitador Mecanico Laboratorial (até 50 litros)

8.4.13.1. Manutencao Preventiva: Verificagao do sistema elétrico, Verificagao
de funcionamento, Limpeza.

8.4.13.2. Manutengao Corretiva: Revisdo geral, Verificacdo do sistema
elétrico, Verificagdo de funcionamento, Limpeza, Desmontagem,
Servigo de conserto do controlador de RPM, Servico de conserto do
motor de rotagédo, Servigo conserto do mandril, Servico de troca de
hélices, Incluso: troca de fiagdo, fusiveis, plug AC (quando
necessario).

Forno Mufla

8.4.14.1. Manutengéo Preventiva: Verificagdo de funcionamento, Verificacao
Eletronica, Verificagdo do Conjunto de Aquecimento, Verificacdo
com Termdémetro de Referéncia, Limpeza.
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8.4.14.2. Manutengao Corretiva: Revisao geral, Verificacéo de funcionamento,
Verificagdo Eletronica, Verificagdo do Conjunto de Aquecimento,
Verificagdo com Termdémetro de Referéncia, Limpeza,
Desmontagem, Servico de troca de pecas e componentes
eletrénicos, Servico de ajuste do termostato ou sensor de
temperatura, Servigo de troca do isolamento interno, Incluso: troca
de fiagéo, fusiveis, plug AC (quando necessario).

8.4.15. Mesa Agitadora (Shaker) sem refrigeragao

8.4.15.1. Manutengao Preventiva: Verificagdo de funcionamento, Verificagao
Eletrénica, Limpeza.

8.4.15.2. Manutengao Corretiva: Revisao geral, Verificagdo de funcionamento,
Verificag&o Eletrénica, Limpeza, Desmontagem, Servigo de troca de
pecas e componentes eletronicos, Servigo de reparo das garras de
fixagdo, Incluso: troca de fiagdo, fusiveis, plug AC (quando
necessario).

8.4.16. Mesa Agitadora (Shaker) com refrigeragio

8.4.16.1. Manutencao Preventiva: Verificacdo de funcionamento, Verificacéo
com Termdémetro de Referéncia, Verificagéo Eletrénica, Limpeza.

8.4.16.2. Manutengao Corretiva: Revisao geral, Verificagao de funcionamento,
Verificagdo com Termémetro de Referéncia, Verificagdo Eletrénica,
Limpeza, Desmontagem, Servigo de troca de pecas e componentes
eletronicos, Servigo de reparo das garras de fixagdo, Servigo de troca
ou reparo do controlador de temperatura, Incluso: troca de fiacdo,
fusiveis, plug AC (quando necessario).

8.4.17. Microscoépios, Estereomicroscépios, Lupas (comuns)

8.4.17.1. Manutengdo  Preventiva:  Verificagdo de  funcionamento,
Descontaminagéo de objetivas e oculares, Limpeza.

8.4.17.2. Manutengao Corretiva: Revisao geral, Verificacio de funcionamento,
Limpeza, Desmontagem, Limpeza interna e externa dos sistemas
Gticos (oculares, objetiva, prismas, espelhos e condensadores),
Remogéo de contaminantes (fungos), Ajuste e alinhamento dos
prismas e sistema ético, Lubrificagdo e ajuste do sistema mecanico,
macromeétrico, micrométrico e charriot, Substituicdo de lampadas,
Incluso: troca de fiagao, fusiveis, plug AC (quando necessario).

8.4.18. Microscopios, Estereomicroscopios, Lupas (Nikon, Leica, Olympus,
Zeiss)

8.4.18.1. Manutengdo  Preventiva:  Verificagdo de  funcionamento,
Descontaminagéo de objetivas e oculares, Limpeza.

8.4.18.2. Manutengao Corretiva: Revisao geral, Verificagao de funcionamento,
Limpeza, Desmontagem, Limpeza interna e externa dos sistemas
Oticos (oculares, objetiva, prismas, espelhos e condensadores),
Remoc&o de contaminantes (fungos), Ajuste e alinhamento dos
prismas e sistema ¢tico, Lubrificagéo e ajuste do sistema mecanico,
macrometrico, micrométrico e charriot, Incluso: troca de fiagao,
fusiveis, plug AC (quando necessario).

9. PECAS / MATERIAIS
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